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1. PODSTAWA  FORMALNA 

 
Formalną podstawą opracowania jest zlecenie Banku Zachodniego WBK S.A.  

Zespół Windykacji Leasingu w Poznaniu z dnia  17.04.2013r. 

 

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA 

 
Podstawę merytoryczną stanowią: 

• wizja lokalna, 

• informacje handlowe, techniczne, eksploatacyjne  z firm zajmujących się obrotem 

tego typu sprzętem, 

• bank danych autora i ZORPOT Poznań. 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Opracowanie obejmuje opis stanu technicznego i oszacowanie wartości rynkowej 

analizatora hematologicznego LaserCyte nr DXBP008603 a ponadto: 

• identyfikację, 

• kompletność,  

• ustalenie sprawności technicznej , 

• ustalenie stopnia nowoczesności konstrukcji, 

• ustalenie stopnia zuŜycia, 

• ustalenie wartości rynkowej,  

• wykonanie dokumentacji fotograficznej. 

 

4. CEL OPRACOWANIA 

 
Opracowanie ma na celu ustalenie wartości rynkowej  (WR). 

 

5. WIZJA LOKALNA 

 
Wizja lokalna miała miejsce  w firmie „Centa” pl. Sp. z o.o. w  Wysogotowie   

w dniu 18.04.2013r. 

Podczas wizji lokalnej obecni byli:  

• Arkadiusz  Cenkier, przedstawiciel firmy Centa pl. Sp. z o.o. 

• Wojciech Senger, rzeczoznawca SIMP – ZORPOT Poznań. 
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 6 . USTALENIA Z WIZJI LOKALNEJ 

 
W dniu wizji lokalnej przedmiotowe urządzenie znajdowało się w magazynie firmy 

Centa. Analizator LaserCyte podłączono do zasilania. Brak moŜliwości sprawdzenia 

działania analizatora, kompletności poprzez brak pracy w zespole  urządzeń 

współpracujących oraz brak moŜliwości pracy w pełnym cyklu. Urządzenie badano 

wzrokowo. Brak dokumentacji dotyczącej przebiegu pracy i historii uŜytkowania 

analizatora LaserCyte.  

 

7. OPIS URZĄDZENIA 

Weterynaryjny analizator hematologiczny LaserCyte IDEXX  dostarcza pełne wyniki 

badania morfologicznego krwi z rozdziałem krwinek białych na 5 parametrów: 

limfocyty, monocyty, neutrofile, eozynofile, bazofile. 

Identyfikacja urz ądzenia:  

LaserCyte  

• data produkcji: brak danych, 

• nr seryjny: DXBP009603 

• typ, model: 93 – 30001 - 01 

• producent: IDEXX Laboratories Inc. USA 

 
WyposaŜenie: 

• przewód zasilania – 1 szt. 

• przewód komunikacji sieciowej – 1 szt. 

• przewód USB – 1 szt. 

• zasilacz nr 005041 – 1 szt. 

 

Stan techniczny  

Urządzenie kompletne. Brak widocznych uszkodzeń zewnętrznych. 

Stopień zuŜycia: S = 10% 
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8.  WYCENA 

Przyjmuję podejście kosztowe mieszane, metodę odtworzenia z elementami metody  
rynkowej - porównawczej za pomocą wzoru: 

                    

                  WR = WP · ( 1- S/100 )· P · K · E 
 
gdzie: 
WR  – wartość rynkowa, 

Wp  – cena zakupu nowej maszyny, 

S  – stopień zuŜycia 

K – współczynnik nowoczesności konstrukcji wycenianej  

do wzorca ,K = 1 – α (Te – 1),  

  Te – ilość lat eksploatacji,             ustalam Te =  2 

             α – współczynnik empiryczny,   ustalam  α  =  0,01 

P – współczynnik porównywalności,   ustalam   P =  0,9 

E – współczynnik podatności rynkowej,   ustalam   E =  0,7 

 

Podstawa wyceny – faktura VAT nr. 2341/FVD/11/2 z dnia 05.10.2011r,  
Przyjmuję wartość netto WP na podstawie wymienionej wyŜej faktury, przy 
uwzględnieniu wskaźników wzrostu cen wg GUS za rok 2012 i I kwartał 2013: 
Wp = 31 724,52 zł netto . 
Do dalszych obliczeń przyjmuję Wp = 31 700 zł netto  
 
 

WR = 31700 · ( 1−10/100) · [1− 0,01·(2−1)] · 0,9 · 0,7 = 17 794,16  zł netto 
 
 

Wartość rynkowa analizatora hematologicznego LaserCyte nr DXBP008603 
po zaokr ągleniu wynosi:  

 

WR = 17 800,00  zł netto  
 

słownie: siedemna ście tysi ęcy osiemset złotych netto  
 

 
                                                                                               RZECZOZNAWCA SIMP 

mgr in Ŝ. Wojciech Senger 
                                                                                                             nr leg. 9776/11 

 
Poznań, dnia 22.04.2013r 
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9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 
 

 
Foto1  – LaserCyte nr DXBP008603 z wyposaŜeniem 

 
 
 

 

 
Foto 2  – Tabliczka znamionowa urządzenia LaserCyte nr DXBP008603 
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10. UWARUNKOWANIA 
 

10.1 Opracowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego, lecz charakterystyka  

i ogólny stan techniczny stanowiły czynniki wpływające w istotnym stopniu na 

określoną wartość wycenianego urządzenia. 

10.2 Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wady, których nie 

moŜna ustalić podczas  wizji lokalnej  lub skutki techniczne i prawne jakie mogą 

powstać w czasie przenoszenia wycenianego urządzenia na nowe miejsce 

przeznaczenia. 

10.3. Wartość wycenianego urządzenia została ustalona na dzień sporządzenia 

wyceny dla warunków określonych w pkt.3. 

10.4 Opracowanie moŜe być wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem 

określonym w  pkt.4. 

10.5  Opracowanie zachowuje waŜność przez okres 6-ciu miesięcy od daty 

wykonania. 

 
                                                                                               RZECZOZNAWCA SIMP 

mgr in Ŝ. Wojciech Senger 
                                                                                                      nr leg. 9776/11 

 
Poznań, dnia 22.04.2013r 


